SWIADECTWO JAKOSCI

Numer referencyjny:
Miejsce pobrania probki:

Obiekt:
Produkt:
Rodzaj probki:

Data pobrania prébki:

Numer probki:

Numaer referencyjny klienta:
Data zakoriczenia badania:
Data wystawienia swiadectwa:

14001/00009554/22
Gdanski Terminal Gazowy
zbiornik ladowy nr 14
propan

ogdlna

02.09.2022; 09:40
13651895

WGT Nr: 03/09/2022
02.09.2022

02.09.2022

Saybolt

A CERE LABERATORILS COMPRNY

Wymagania jakosciowe zgodne z:  PN-EN 589:2019-04; Rozp. Min. Klim. i Srod. z dnia 28.05.2021 (Dz. U. 2021 poz. 1293)

NAZWA OZNACZENIA METODA JEDNOSTKA WYNIK WYMAGANIA
Liczba oktanowa motorowa, MON PN-EN 589:2019-04 zal.B - 954 min. 89,0
Catkowita zawartos¢ diendw PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1 max. 0,5
Zawartos¢ 1,3-butadienu DIN 51619:2004-02 % m/m <0,10 max. 0,10
Zawartos¢ propanu PN-EN 27941:2015-12 % m/m 97,6 min. 30,0
Siarkowodor PN-EN ISO 8819:2000 - nieobecny nieobecny
Calkowita zawartos¢ siarki PN-EN 17178:2020-01 mg/kg 1,0 max. 30
Badanie dziatania korodujacego na piytce :
miedzianej (1h w temp. 40 °C) PN EN ISO 6251:2001 klasa 1 klasa 1
Pozostalos¢ po odparowaniu PN-EN 15471:2017-08 mg/kg <20 max. 60
PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10
Wazgledna preZnosé par w temp. 40 °C PN-EN 589:2010-04 zal.C kPa 1295 max. 1550
Zapach PN-EN 589:2019-04 zat. A . WRRIY ) ey
nieprzyjemny  nieprzyjemny

Temperatura w ktérej wzgledna preznosé par jest PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 °c 182 a4
nie mniejsza niz 150 kPa PN-EN 589:2019-04 zal.C

g : : pozytywny pozytywny
Zawartos¢ wody PN-EN 15469:2009 (nie wykryto)  (nie wykryto)
Gestosc w 15°C PN-EN I1SO 8973:2000/A1:2020-10 I-cg.r’fn3 506.3 -
Uwagqi:

Badany towar speinia wymagania normy PN-EN 589:2019-04 i Rozp. Min. Kiim. i Srod. z dnia 28.05.2021 (Dz. U. 2021 poz. 1293)
W sprawie wymagan jakosciowych dla gazu skroplonego.
Probke pobrano zgodnie z normag PN-EN ISO 4257:2004.
Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanej probki.
Sprawozdanie zawiera wyniki badania | bez pisemnej zgody Saybolt Poland nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Miniejsze swiadectwo jest wystawione w oparciu o ogolne warunki wspolpracy | zaklada sie, Ze adresat jest z nimi zapoznany.
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